ТМ 9-4931-496-34P 
DEPARTMENT OF THE ARMY TECHNICAL MANUAL 


DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT 
MAINTENANCE REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST 
FOR 
SELECTED ITEMS OF SECONDARY TRANSFER STANDARDS CALIBRATION SET 
AN/GSM-259 (NSN 4931-01-019-1829) 


Current as of 19 August 1976 


Headquarters, Department of the Army, Washington, DC 
30 September 1976 


REPORTING OF ERRORS 
You can improve this manual by recommending improvements, using DA Form 2028 (Recommended Changes to 


Publications and Blank Forms) and mail the form direct to Commander, US Army Missile Command, ATTN: 


DRSMI-MFM, Redstone Arsenal, AL 35809. A reply will be furnished direct to you. 


Page 
INTRODUCTION о А а аа tente tha ППТ и аа На 
Ш] REPAIR: PARTS: Ш.га tr те ንን ክን ችንን ከናት ед адет ው ው ቸን тета ው аи 
FUNCTIONAL MODEL PART 
GROUP GROUP TITLE NO. NO. 
Decade Resistor 204C 7907234 
Variable Power Transformer W10MT3AS3 7910809 
Multimeter 260-6 - 
Variable Attenuator 355C 7910807 
Ratio Transformer RB503-10 MIS 10232 
Spectrum Analyzer R491 MIS 10218 
Attenuator Test Set 350D 7904453 
Power Supply CS36CR30D2 7907346-2 
Resistance Standard 71-631 7910328 
Standard Resistor CR1000M 8579478 
Capacitance 5532 7907233 
Capacitance-Inductance Resistance Bridge 250DER - 
Electron Plug-In Unit 5253B 
Power Supply HB525M20480 - 
Radio Frequency Detector 423A Negative 7923182-2 
Crystal Detector X424A Option фі? - 
Meter Power Calibrator 8477A 
Ш] ^ NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX .......... *ػ `" ```ˆˆزر!†أ(|ˆر"‎ ннн ннн 


ТМ 9-4931-496-34P 


Section І. INTRODUCTION 


1. Scope 
This manual lists repair parts that are required for 
maintenance of Selected Items of Secondary Transfer 
Standards Calibration Set AN/GSM-259 (NSN 4931-01- 
019-1829)' and is applicable to Army area calibration 
teams (AACT's). 
NOTE 

Throughout this manual, DS is used 

to indicate AACT. 
2. General 
This manual is divided as follows: 

а. |Section l| Introduction. 

b. Repair Parts List. A list, in 
alphabetical sequence, of repair parts authorized for the 
performance of maintenance at the AACT support level. 

с. National Stock Number and Рай 
Number Index. A list in ascending numerical sequence, 
of all National stock numbers (NSN's) appearing in the 
repair parts list, followed by a list of all part numbers in 
alpha-numeric sequence appearing in the list. The 
NSN's апа part numbers аге cross-referenced 


‘Not fielded as of the date of this manual. 


to a figure number and item number in column 1. 
NOTE 

The figure and item number columns 

represent cross-reference numbers, 

since illustrations are not included in 

this manual. 
3. Explanation of Columns 
Refer to section | of TM 9-4931-700-34P for explanation 
of columns (para 3), special information (para 4, except 
for subparagraph 40 which is not applicable to this 
manual), and abbreviations (para 6). 
4. How to Locate Repair Parts 
When NSN or part number is unknown, use the repair 
parts listing and locate the item by description. When 
National stock number or part number is known, use the 
list of NSN's or the part numbers and locate the cross- 
referenced figure and item number. Locate the cross- 
referenced figure and item number under column 1 of 
the repair parts list for the complete description of the 
repair part. 
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ТМ 9-4931-496-34P 
Section ІІ. REPAIR PARTS LIST 


(3) (4) (6) 
pawa s 

(a) (b) NATIONAL DESCRIPTION 

FIG ШЕ. SMR STOCK PART 

мо. CODE NUMBER NUMBER 

USABLE ON CODE 

GROUP 1340 
RESISTOR, DECADE 
204С 


7907234 


Mainframe Assembly 
Consisting of 


5310-00-934-9763 М535649-265 МОТ, PLAIN, HEXAGON HAZ 


5310-00-934-9758 MS35649-202 NUT, PLAIN, HEXAGON S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN.,NO. 10-24UNC-2B, 
0.375 W ACROSS FLATS, 0.13 H HAZ 


5943-00-044-1583 РВ01ҒА02 POST, BINDING, ELECTRICAL PLASTIC CAP,PLASTIC ВАЗЕ, 0.5 DIA, 
1.035 H OF POST ABOVE MTG SURFACE HAZ 


5940-00-842-6483 PBO1FA01 POST, BINDING, ELECTRICAL 1/2 DIA, 1.035 Н OF POST ABOVE MTG 
SURFACE HAZ 


4931-00-454-9905 A868C0060 RESISTOR ASSEMBLY SWITCH HAZ 
5905-00-473-2666 V30910012 RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND HAZ 
5905-00-473-2667 V30910014 RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND HAZ 
5905-00-435-4636 V30920001 RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND HAZ 


5305-00-638-0502 MS35214-28 SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, BR, BLACK OXIDE FIN., NO. 6- 
320МС-2А X 5/8 HAZ 


5305-00-719-5342 MS51963-34 SETSCREW HEX SOCKET, CUP-PT, ALLO Y-S, CD-PLTD FIN., NO. 8-32UNC- 
ЗА X 3/16 LG 


5930-00-754-8138 9128791 SWITCH, ROTARY 3 SEC, 12 POSITIONS, 3 POLE, 11 THROWS, BR 
CONTACTS, CERAMIC INSULATION, NONSHORTING, 1-5/16 W, 1-1/2 H 
9/16 LG 


5310-00-194-0634 8168222 WASHER, FLAT BR, TIN OR SIL-PLTD FIN., 0.149 ID, 0.375 OD, 0.032 
THK 


5310-00-596-7691 MS35335-32 WASHER, LOCK EXT-TEETH, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 0.204 ID, 
0.41 OD, 0.025 THK HAZ 


5310-00-274-8710 12722РС849 WASHER, LOCK SPLIT, 5, ZN-PLTD FIN., 0.205 ID, 0.337 OD, 0.0536 
THK HAZ 


GROUP 1370 

TRANSFORMER, VARIABLE POWER 
W10MT3AS3 24655 
7910809 18876 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


5995-00-848-8057 9995540 CABLE ASSEMBLY, SPECIAL PURPOSE, ELECTRICAL 
5340-00-776-8809 MS21333-5 CLAMP, LOOP 


SECTION Il 


ILLUSTRATION 


(a) (b) NATIONAL 
FIG ITEM | SMR STOCK 
NO. NO. | CODE NUMBER 


5935-00-948-6987 


5920-00-879-6285 
5920-00-892-9311 
5310-00-934-9751 
5310-00-934-9739 


5305-00-993-2463 


5305-00-993-2457 


5305-00-984-4983 


5305-00-984-6210 


5305-00-993-1849 


5305-00-724-5813 


5930-00-655-1575 


5940-30-688-5901 


5940-00-681-8184 


5940-00-143-4780 


6625-00-491-5200 


5313-00-655-9505 


6135-00-120-1020 
6135-00-120-1030 


5910-00-845-7400 


5355-00-685-4801 


5355-00-085-1029 
6625-00-045-4367 


6625-00-997-3156 


(4) 


PART 
NUMBER 


10371135 


F02A125V10AS 


FHN26G1 


MS35650-302 


MS35649-242 


MS35207-279 


MS35207-284 


MS35206-226 


MS35206-263 


MS35207-259 


MS51964-66 


MS35059-22 


MS35436-8 
MS35431-8 
MS25036-108 
3070-4020 
MS35340-40 


BA30U 


MILB18-28BTYPEBA 
58 


CP09A1KE104K3 


1-115789 
1-115790 
7500 


15-302260-5 
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TM 9-4931-496-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 
CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL HBC 


FUSE, CARTRIDGE 10 AMP, 32 V, 0.25 DIA, 0.25 LG, TYPE FO2A32V10AS 
HBC 


FUSEHOLDER, EXTRACTOR POST TYPE, BR CONTACTS, SIL-PLTD FIN., 30 
AMP, 250 V, PLASTIC BODY, 0.687 DIA, 2.125 LG, W/2 SOLDER LUG TYPE 
TERM. HBC 
NUT, PLAIN, HEXAGON HBC 


NUT, PLAIN, HEXAGON 5, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4-4OUNC-2B, 
1/4 W ACROSS FLATS, 0.098 THK HBC 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN. 
1/4-28 UNF-2A X 0.5 HBC 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 
1/4-28 UNF-2A X 1-1/4 HBC 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 
NO. 6-32 UNC-2A X 1/4 HBC 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 
NO. 10-24 UNC-2A X 1/2 HBC 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 
NO. 10-32 NF-2A X 1/4 HBC 


SETSCREW HDLS, CUP-PT, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 1/4-20 UNF-3A 
X 0.375 HBC 


SWITCH, TOGGLE DPST, 20 AMP, 115 V AC, BAT TYPE ACTUATOR, 0.75 W, 
1.125 H,1.346 LG, W/4 SCREW TYPE TERM, TYPE 5Т50К BC 


TERMINAL, LUG BC 
TERMINAL, LUG COP., TND FIN., 5/16 W, 0.018 Н, 7/8 LG BC 
TERMINAL, LUG BC 


VOLTMETER, AC EXPANDED SCALE BC 


WASHER, LOCK BC 


GROUP 1550 
MULTIMETER 


260-6 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


BATTERY, DRY 1.5 V,1-5/16 DIA,2-3/8 H 

BATTERY, DRY 1.5 V DC,0.563 DIA, 1.813 LG 

CAPACITOR, FIXED, PAPER DIELECTRIC 400 V DC, 100,000 UUF,TYPE 
CP09A1KE104K3 

KNOB 

KNOB 

LEAD SET,TEST 


METER ASSEMBLY 


SECTION ІІ. ТМ 9-4931-496-34P 


ILLUSTRATION 


(a) (b) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG ITEM STOCK PART 
мо. мо. МОМВЕВ МОМВЕВ 
ОЗАВЕЕ ОМ СОРЕ 


5905-00-779-1218 1-114192 RESISTOR 1/2 W,45,000 OHMS (+- 1 0/0) 


5905-00-330-4895 1-113393 RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/2 W, 37, 500 OHMS (+- 1 0/0) 


5905-00-311-5869 1-113392 RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/2 W, 1 MEG (+- 1 0/0) 


5905-00-814-3870 RN65D1100F RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 110 OHMS, TYPE RN65D1100F (+ - 1 
0/0) 


5905-00-715-9614 1-115897 RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 238 OHMS (+- 1 0/0) 
5905-00-502-2972 1-113372 RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 1138 OHMS (4- 1 0/0) 
5905-00-809-5513 1-113425 RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 5,000 OHMS (+- 1 0/0)- 
5905-00-892-7283 RN65D7501F RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 7,500 OHMS (4- 1 0/0) 


5905-00-502-2983 1-113369 RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 21,850 OHMS (4- 10 0/0) 
5905-00-502-2975 1-113366 RESISTOR, FIXED, Е 1/2 W, 150,000 OHMS (+- 1 0/0) 
5915-00-892-7281 RN65D2003F RESISTOR, FIXED, Е 1/2 М, 200,000 OHMS (+- 1 0/0) 


5905-00-883-9197 RN65D8063F RESISTOR, FIXED, F 1/2 W, 806,000 OHMS, TYPE RN65D8063F (+ 
0.02 0/0, - 0.05 0/0) 


5905-00-779-1219 1-115765 RESISTOR, FIXED, Е 1/2 W, 3.75 MEG (+- 1 0/0) 
5905-00-502-2978 1-113362 RESISTOR, FIXED, Е 1/2 W, 4 MEG OHMS (+- 1 0/0) 
5905-00-715-9613 1-115713 RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 15 MEG (+- 1 0/0) 


5905-00-715-9616 1-116491 RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 20.2 MEG (+- 1 0/0) 


5905-00-665-9737 1-113353 RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 80 MEG OHMS (+- 1 0/0) 


5905-00-883-9197 RN6508063F RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 806,000 OHMS, TYPE RN65D8063F (+ 
0.02 0/0,- 0.05 0/0) 


5905-00-395-9961 0-008060 RESISTOR, FIXED, WIRE, WOUND 1/2 W, 2 OHMS (+- 1 0/0) 


5905-03-879-5878 10-805073 RESISTOR, WIRE, WOUND 1/2 W, 11.2 OHMS (+- 1 0/0) 


5905-00-395-9963 0-008133 RESISTOR, FIXED, WIRE, WOUND 1/2 W, 22.5 OHMS (+- 1 0/0) 
5905-00-850-9058 10-675254 RESISTOR, WIRE, WOUND 1/2 W, 468 OHMS (+- 1 0/0) 


5905-00-573-5690 1-110193 RESISTOR, VARIABLE 200,000 OHMS (+- 20 0/0) 


5905-00-993-1176 5-110295 RESISTOR, VARIABLE, WIRE, WOUND 
5961-00-912-0532 1-110670 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
5961-00-708-7130 1-115970 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 


6625-00-778-5213 0-007093 SHUNT ASSEMBLY, MULT 


GROUP 2012 
ATTENUATOR, VARIABLE 
355C 

7910807 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 
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SECTION ІІ. 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 


FIG ITEM 


NO. NO. 


(9) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5935-00-951-9661 
5355-00-858-1200 
5905-00-111-4783 
5305-00-543-2024 


5305-00-957-6264 


5305-00-988-1167 


5930-00-690-0824 


5310-00-193-7577 


5920-00-280-8342 


5920-00-284-6787 


5910-00-923-3739 
5910-00-844-5510 
5920-00-280-8344 


5923-00-280-8342 
6240-00-941-2683 


(4) 


РАВТ 
МОМВЕВ 


1250-0254 
355A40G 
MF6CD146R2D 
MS35265-13 


MS35190-225 


MS35206-204 


22$М261 


MS35333-36 


FO2A250V1A 


FO2A250V5A 


FU6D102W 
9995450-2 
F02A250V1-2A 


F02A250V1A 
386 


TM 9-4931-496-34P 
(6) 
DESCRIPTION 


CONNECTOR сс 
KNOB ASSEMBLY сс 
RESISTOR, FIXED, FILM сс 


SCREW, MACHINE SLTD FIL-HD, DLD-F/LKG-WIRE, $, СО-Р ТО 
W/CHROMATE FIN., NO. 4-40МС-2А Х 1/4 HCC 


SCREW, MACHINE CROSS RECESS FL-CK-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE 
FIN NO., 4-4OUNC-2A X 1/2 HCC 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN 
NO. 2-56UNC-2A x 5/16 HCC 


SWITCH, SENSITIVE HCC 


WASHER, LOCK INT-TEETH, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., .112 ID, 
0.27 OD, 0.018 THK HCC 


GROUP 2014 
RATIO TRANSFORMER 
RB503-10 


MIS10232 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


FUSE, CARTRIDGE 1 AMP, 250 V, 1/4 DIA, -1/4 LG, TYPE F02A250V1A 

HCE 
FUSE, CARTRIDGE 5 AMP, 250 V AC OR DC, 0.25 DIA, -1/4 LG, TYPE 
F02A250V5A HCE 


GROUP 2015 
ANALYZER SPECTRUM 
R491 

MIS10218 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 
CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 500 V DC, 5,000 UUF 


FUSE, CARTRIDGE 0.5 АМР,250 V,0.25 DIA,1.25 LG,TYPE 
F02A250V1-2A 


FUSE, CARTRIDGE 1 AMP,250 V,1/4 DIA,1-1/4 LG, TYPE F02A250V1A 
LAMP, INCANDESCENT 


SECTION ІІ. 


ILLUSTRATION 


(a) (b) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG ITEM STOCK PART 
мо. мо. МОМВЕВ МОМВЕВ 


ТМ 9-4931-496-34P 


ОЗАВЕЕ ОМ СОРЕ 


6240-00-752-2581 


4931-00-492-4361 
4931-00-865-0706 


5905-00-107-0656 


5905-00-104-8368 


5905-00-106-1249 


5905-00-141-1183 


5905-30-135-3973 


5935-00-110-7620 


5905-00-114-0711 


5905-00-141-0744 


5905-00-106-3666 


5905-00-110-0388 


5905-00-117-8940 
5905-00-437-6326 
5905-00-240-3016 


5905-00-111-6067 


5905-00-848-0707 


5905-00-761-7174 


5961-00-923-9772 


5961-00-936-7604 


5961-00-923-9778 


5961-00-985-9073 


5961-00-724-2138 


5961-00-472-5667 


5961-00-927-2851 


5961-00-228-5750 


5961-00-759-9392 


5961-00-345-7735 


5961-00-879-7461 


5961-00-946-6635 


5961-00-931-8231 
5961-00-814-2225 


MS24515-685 


119-0096-00 
119-0106-00 


RCR07G100JS 


RCR07G470JS 


RCR07G510JS 


RCR07G101JS 


RCR07G221JS 


RCR07G102JS 


RCR07G472JS 


RCR07G562JS 


RCR07G103JS 


RCR07G104JS 


RNR60C2491FP 
RNR60C4021FR 
RNR60C1003FS 


RNR60C2001FS 


308-0277-00 
308-0275-00 
STD704 
CD6538 
SP8481 
2N3053 
36568 
40232 
2N3478 
2N3662 
SM1527 
40242 
SPS8801 
MPS3640 
2N3415 


153-0545-00 


2-5 


LAMP, INCANDESCENT 5 V, 0.06 AMP, TUN-FIL, MIDGET FLGD BASE T-1 
BULB, CLEAR, WHITE LIGHT, 60,000 HR RATED LIFE, 0.36 LG H 


MIXER 


OSCILLATOR ASSEMBLY 


(+- 5 0/0) 


(+- 5 0/0) 


(+- 5 0/0) 


(+- 5 0/0) 


(+- 5 0/0) 


(+- 5 0/0) 


(+- 5 0/0) 


(+- 5 0/0) 


RCRO07G103JS (+- 5 0/0) 


RCR07G104JS (+- 5 0/0) 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


10/0) 


RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 


RESISTOR, FIXED, WRE WOUND 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
TRANSISTOR 

RANSISTOR 

RANSISTOR 

RANSISTOR 

RANSISTOR 

RANSISTOR 

RANSISTOR 

RANSISTOR 

RANSISTOR 

RANSISTOR 

RANSISTOR 


RANSISTOR 


с 
с 
с 
RESISTO XED, COMPOSITION 1/4 W, 10 OHMS, TYPE RCR07G100JS 
HC 
5 
с 
5 
с 


RESISTO XED, COMPOSITION 1/4 W, 47 OHMS, TYPE RCR07G470J 


RESISTO XED, COMPOSITION 1/4 W, 51 OHMS, TYPE RCR07G510J 


RESISTO XED, COMPOSITION 1/4 W, 100 OHMS, 1756 1 


RESISTO XED, COMPOSITION 1/4 W, 220 OHMS, 1756 21 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 1,000 OHMS, TYPE RCR07G102JS 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 4,700 OHMS, ТҮРЕ RCRO7G472JS 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 5,600 OHMS, TYPE RCR07G562. 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 10,000 OHMS, TYPE 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 100,000 OHMS, TYPE 


RESISTOR, FIXED, FILM 1/8 W,2,000 OHMS, TYPE RNR6002001FS (+ - 


H 


H 


H 


H 


H 


H 


НСЕ 


НСЕ 


НС 


ርን ርን ርን ርን ርን ርን ርን ርን ርን ርን ооо ርን о ርን о 


SECTION ІІ. 
ILLUSTRATION 
(a) (b) NATIONAL 
FIG ITEM SMR STOCK 
мо. мо. CODE NUMBER 


5961-00-726-7836 


5905-00-967-4878 


5910-00-280-8393 


5910-00-826-1162 
5970-00-225-8549 


5970-00-269-7037 


5355-00-680-1357 


5310-00-934-9761 


5940-00-080-6160 


5940-00-829- 1330 


5940-00-269-2219 


5940-00-269-2220 


5905-00-941-7753 


5905-00-941-7692 


5905-00-941-7751 


5905-00-941-7694 


5905-00-944-0731 


5905-00-941-7729 


5905-00-941-7726 


5905-00-925-1394 


5905-00-941-7752 


5905-00-941-7754 


5905-00-941-7727 


5905-00-941-7695 


5905-00-944-0730 
5905-00-941-7728 


5905-00-941-7693 


(4) 


PART 


NUMBER 


JAN2N3440 


350D348 


10015417-054 


0170-0022 
0340-0090 
0340-0086 


MS91528-1F2B 


MS35649-264 


1510-0008 
1510-0009 


РВ01ҒА04 


РВОТЕАОЗ 


0766-0014 
0766-0001 
0766-0012 
0766-0003 
0766-0005 
0766-0010 
0766-0007 
0766-0011 
0766-0013 
0766-0015 
0766-0008 
0766-0006 
0766-0004 
0766-0009 


0766-0002 
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(6) 
DESCRIPTION 


TM 9-4931-496-34P 


USABLE ON CODE 


TRANSISTOR 


GROUP 2050 
TEST SET, ATTENUATOR 
350D 


7904453 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


ATTENUATOR, VARIABLE 


CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 1,000 V DC, 1,000 UUF (+- 


10 0/0) 
CAPACITOR, FIXED, PAPER DIELECTRIC 
INSULATOR PLATE 


INSULATOR PLATE 


KNOB RD SHAPE,SETSCREW TYPE POS GRIPPING SURFACE,PLASTIC, 


0.703 OD, 0.709 THK 


NUT, PLAIN, HEXAGON CORR-RES-S, PASS-FIN., NO. 6-32UNC-2B, 0.312 


W ACROSS FLATS, 0.114 THK 
POST, BINDING, ELECTRICAL 
POST, BINDING 


POST, BINDING PLASTIC CAP, PLASTIC BASE, 0.64 DIA, 1.187 H OF 


POST ABOVE MTG SURFACE 


POST, BINDING PLASTIC CAP, PLASTIC BASE, 0.64 DIA, 1.187 H OF 


POST ABOVE MTG SURFACE 
RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 12 OHMS (+- 2 0/0) 
RESISTOR, FIXED, FILM 3W, 34.5 OHMS (+- 2 0/0) 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 38 OHMS (+- 2 0/0) 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 68.8 OHMS (+- 2 0/0) 
RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 103 OHMS (+- 2 0/0 
RESISTOR, FIXED, FILM З W, 120 OHMS (+- 2 0/0 
RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 136 OHMS (+- 2 0/0 
RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 491 OHMS (+- 2 0/0) 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 563 OHMS (+- 2 0/0 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 588 OHMS (+- 2 0/0 
RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 1,260 OHMS (+- 2 0/0) 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 1,700 OHMS (+- 2 0/0) 
RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 2,580 OHMS (+- 2 0/0) 
RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 3,120 OHMS (+- 2 0/0) 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 5,200 OHMS (+- 2 0/0) 


СР 


СР 
СР 
СР 
СР 


НСР 


СР 
СР 
СР 


СР 


СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 
СР 


СР 


SECTION ІІ. ТМ 9-4931-496-34P 


ILLUSTRATION 


(a) (b) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG ITEM | SMR STOCK PART 
NO. NO. | CODE NUMBER NUMBER 

USABLE ON CODE 


5905-00-914-2441 0772-0001 RESISTOR, FIXED, FILM 5 W, 316 OHMS (+- 2 0/0) СР 
5905-00-914-2440 0772-0002 RESISTOR, FIXED, FILM 5 W, 422 OHMS (+- 2 0/0) СР 
5905-00-915-3692 0775-0001 RESISTOR, FIXED, FILM 7 W, 491 OHMS (+- 2 0/0) СР 
5905-00-914-2096 0775-0002 RESISTOR, FIXED, FILM 7 W, 563 OHMS (+- 2 0/0) СР 


5905-00-911-7057 0775-0003 RESISTOR, FIXED, FILM 7 W, 588 OHMS (+- 2 0/0) СР 


5905-00-967-4872 350034А RESISTOR, VARIABLE СР 


5305-00-763-6963 MS51959-28 SCREW, MACHINE CROSS RECESS FL-CK-HD,CORR-RES-S,PASS-FIN.,NO. 
6-32UNC-2A X 3/8 HCP 


5305-00-984-4988 MS35206-228 SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 
NO. 6-32UNC-2A X 0.375 HCP 


5305-00-763-6960 MS51959-25 SCREW, MACHINE FL-CK-HD,CORR-RES-S,PASS-FIN.,NO. 6-32NC-2A X 
3/16 HCP 


5310-00-045-4007 MS35338-41 WASHER, LOCK SPLIT,MED,CARB-S,CD-PLTD FIN., 0.151 ID, 0.253 OD, 
0.037 THK HCP 


GROUP 2300 
POWER SUPPLY 
CS36CR30D2 
7907346-2 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING, OF 


5910-00-410-9783 43F1612CA6 CAPACITOR 65 V DC, 17,000 UF 

5910-00-490-3754 107366 CAPACITOR, FIXED, PAPER DIELECTRIC 
5920-00-983-1241 GLD6 FUSE ASSEMBLY 

5920-00-496-8006 20831 FUSE HOLDER, EXTRACTOR POST 30 AMP, 250 V 


5310-00-934-9747 MS35649-262 NUT, PLAIN, HEXAGON S, CD-PLTD FIN NO. 6-32UNC-2B, 0.312 W 
ACROSS FLATS, 0.114 H H 


5310-00-056-3395 MS35649-2382 NUT, PLAIN, HEXAGON S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 3/8-16UNC- 2B, 
0.625 W ACROSS FLATS, 0.257 H H 


5310-00-934-9758 MS35649-202 NUT, PLAIN, HEXAGON $, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., МО. 10-24 ОМС 
0.375 W ACROSS FLATS, 0.13 H 


5905-00-076-6006 107442 RESISTOR, ELECTRICAL 


5905-00-134-0430 105123 RESISTOR, ELECTRICAL 
5905-00-134-0432 1376 RESISTOR, ELECTRICAL WIRE WOUND ELEMENT 10 М, 300 ОНМ$ Н 


5905-00-104-5755 RCR20G100JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/2 W, 10 OHMS, TYPE RCR20G100J 
(+- 5 0/0) H 


5905-00-126-6691 RCR206G150JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/2 W, 15 OHMS, TYPE RCR20G150J 
(+- 5 0/0) H 


5905-00-108-6922 RCR20G151JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/2 W, 150 OHMS, TYPE RCR20G151JS 
(+- 5 0/0) HDK 
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SECTION ІІ. 


ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG ITEM | SMR 
NO. NO. | CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-104-8350 


5905-00-114-5407 


5905-00-104-8334 


5905-00-111-4742 


5905-00-111-4858 


5905-00-110-0196 


5905-00-141-0595 


5905-00-141-0591 


5905-00-106-1273 


5905-00-106-9351 


5905-00-471-2476 


5305-00-984-4984 


5305-00-984-4988 


5305-00-984-6210 


5305-00-984-6206 


5305-00-984-5691 


5961-00-776-5235 
5961-00-791-4752 
5961-00-935-0138 
5305-00-719-5338 
5305-00-719-5330 


5961-00-883-4235 
5961-00-836-6209 


5310-00-531-9514 


5310-30-045-4007 


5310-00-637-9541 


5310-00-274-8710 


(4) 


PART 
NUMBER 


R20G22 


RCR20G271JS 


RCR20G331JS 


RCR20G391JS 


RCR20G471JS 


RCR20G102JS 


RCR20G472JS 


RCR20G103JS 


RCR20G153JS 


RCR20G273JS 


1707 


MS35206-227 


MS35206-228 


MS35206-263 


MS35206-259 


MS35206-311 


138 

207395 
JAN1N1202A 
М551963-23 
М551963-21 


102014 
101892 


АМ960С6 


MS35338-41 


MS35338-46 


12Z22PC849 


TM 9-4931-496-34P 
(6) 


DESCRIPTION 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
(+- 5 0/0) 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
(+- 5 0/0) 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
(+- 5 0/0) 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
(+- 5 0/0) 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
(+- 5 0/0) 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
(+- 5 0/0) 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
(+- 5 0/0) 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
RCR20G103JS (+- 5 0/0) 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
RCR20G153JS (+- 5 0/0) 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
RCR20G27 315 (+- 5 0/0) 


USABLE ON CODE 


1/2 W, 220 OHMS, TYPE RCR20G221JS 
HDK 


1/2 W, 270 OHMS, TYPE RCR20G271JS 
HDK 


1/2 W, 330 OHMS, TYPE RCR20G331JS 
H 


1/2 W, 390 OHMS, TYPE RCR20G391 
H 


1/2 W, 470 OHMS, TYPE RCR20G471 
H 


1/2 W, 1,000 OHMS, TYPE RCR20G1 
H 


1/2 W, 4,700 OHMS, TYPE RCR20G472JS 
HDK 


1/2 W, 10,000 OHMS, TYPE 
DK 


1/2 W, 15,000 OHMS, TYPE 
DK 


1/2 W, 27,000 OHMS, TYPE 
DK 


RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 5 W, 1,000 OHMS DK 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 


NO. 6-32 UNC-2A X 5/16 


HDK 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 


NO. 6-32 UNC-2A X 0.375 


HDK 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLT D W/CHROMATE FIN., 


NO. 10-24 UNC-2A X 1/2 


HDK 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 


NO. 10-24 UNC-2A X 0.25 


SCREW, MACHINE PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN.,3/8-16UNC-2A 


×1 

SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 


SETSCREW 


SETSCREW HDLS,CUP-PT,S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6-32U 


3A X 3/16 


SEMICONDUCTOR, DEVICE, DIODE 


TRANSISTOR 


WASHER, FLAT CORR-RES-S,PASS-FIN.,0.149 10,0.375 OD,0.032 


WASHER, LOCK SPLIT,MED,CARB-S,CD-PLTD FIN.,0.151 10,0.253 OD, 


0.037 THK 


WASHER, LOCK SPLIT,MED,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 0.398 ID, 


0.688 OD,0.104 THK 


WASHER, LOCK SPLIT,S,ZN-PLTD 
THK 


GROUP 2360 


HDK 


DK 
DK 
DK 


TYPE 1N1202A 


FIN.,0.205 ID,0.337 OD,0.0536 


SECTION ІІ. ТМ 9-4931-496-34P 
]61 (3) (4) (6) 
ps 
(a) (b) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG цей SMR STOCK PART 
NO. CODE NUMBER NUMBER 
USABLE ON CODE 


RESISTANCE STANDARD 
71-631 


7910328 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


5940-00-562-3507 9954629 BAR, SPACING DN 
4931-00-438-6994 6182-2 FEET, RUBBER DN 


5355-00-687-2917 MS91528-3D2B KNOB RD SHAPE, SETSCREW TYPE, PLASTIC BODY, 1.25 DIA, 0.75 THK 
H 


5310-00-934-9761 MS35649-264 NUT, PLAIN, HEXAGON CORR-RES-S, PASS-FIN., NO. 6-32UNC-2B,0.3 
WACROSS FLATS, 0.114 THK H 


4931-00-438-6993 11285 PLATE, RESISTOR MOUNTING H 


5940-00-269-2219 РВ01ҒА04 POST, BINDING PLASTIC САР, PLASTIC BASE, 0.64 DIA, 1.187 НОЕ 
POST ABOVE MTG SURFACE 


5905-00-404-5939 10002-5 RESISTOR 

5905-00-455-9470 10002-8 RESISTOR 10 OHMS 
5905-00-484-3638 10009-12 RESISTOR 100K OHMS 
5905-00-473-2656 10011-2 RESISTOR, ELECTRICAL .01 OHM 
5905-00-473-2655 10010-1 RESISTOR, ELECTRICAL 0.1 OHM 


5905-00-422-3864 10009-9 RESISTOR, ELECTRICAL 


5905-00-409-5605 10002-15 RESISTOR, ELECTRICAL 


5305-00-984-4983 MS35206-226 SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 
NO. 6-32UNC-2A X 1/4 DN 


5305-00-052-8884 MS24630-20 SCREW,TAPPING, THREAD CUTTING 


5305-00-052-8887 MS24630-24 SCREW,TAPPING, THREAD CUTTING 


5335-00-854-9351 MS24630-23 SCREW,TAPPING,THREAD CUTTING CROSS-RECESS-PAN-HD,CORR-RE 
PASS-PIN., NO. 6-32 X 0.375 


5365-00-865-%61 NAS43DD3-30A SPACER , SLEEVE 


GROUP 2370 
STANDARD RESISTOR 
CR1000M 


8579478 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


PAHZZ | 5905-00-763-9116 36671R RESISTOR, ELECTRICAL 
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SECTION ІІ. ТМ 9-4931-496-34P 


ILLUSTRATION 
(a) (b) NATIONAL DESCRIPTION 
SMR 
CODE 


FIG ITEM STOCK PART 
NO. NO. NUMBER NUMBER 
USABLE ON CODE 


5305-00-984-4984 5M35206-227 SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD,S,CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 
NO. 6-32UNC-2A X 5/16 HDP 


GROUP 2860 
CAPACITANCE STANDARD 
5532 

7907233 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


5913-00-987-6684 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 


6625-00-490-5528 CAPACITOR STANDARD, FIXED 500 V AC, 4,000 UUF (+- 0.1 0/0) 


5910-00-481-1153 CAPACITO ХЕР, FIXED, MICA DIELECTRIC 
5910-00-481-1202 CAPACITO XED, MICA DIELECTRIC 
5913-00-480-6894 CAPACITO XED, MICA DIELECTRIC 
5910-00-480-4049 CAPACITO ХЕО, MICA DIELECTRIC 
5910-00-480-4048 CAPACITO ХЕО, MICA DIELECTRIC 
5910-00-479-9963 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 
5910-00-480-4050 CAPACITO XED, MICA DIELECT! 
5910-00-491-8823 CAPACITO XED, MICA DIELECT 
5910-00-491-8825 CAPACITOR, FIXED, MICA D 
5910-00-491-8824 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECT! 
5910-00-491-8826 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECT! 
5910-00-491-8813 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTO 
5910-00-492-5314 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECT! 
5910-00-471-2511 CAPACITOR, FIXED, MICA РЈЕГЕСТ 


5910-00-987-6683 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTI 


5910-00-730-4730 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECT! 


GROUP 6600 
BRIDGE,CAPACITANCE-INDUCTANCE-RESISTANCE 
250DER 11837 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


2-10 


SECTION ІІ. 


ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG ITEM | SMR 
NO. NO. | CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6135-00-542-6216 
6135-01-024-6930 
4935-00-073-3113 
4935-00-761-8900 
4935-00-073-3112 
5910-00-948-3009 


5935-00-892-9035 


5355-00-960-7462 
5355-00-953-8880 
5355-00-933-5677 
5355-00-953-8881 
6625-01-025-7237 
5905-00-930-0567 
5905-00-930-0568 
5905-00-007-7345 


5940-00-450-6887 
5950-01 -025-9230 
5930-00-006-7240 
5930-00-006-7239 
5930-00-006-7243 
5930-00-006-7242 
5930-00-006-7241 
6625-00-894-2589 
6625-00-894-2590 


4935-00-789-7542 


6625-01-025-7338 


(4) 


PART 
NUMBER 


2-11 


(6) 
DESCRIPTION 


BATTERY, DRY 

BATTERY 6.25V,NICAD 
BINDING POST 

CAP, BINDING POST BLACK 


CAP, BIND, POST GOLD PLATED 


CAPACITOR, ASSEMBLY 
CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 
FUSE 31 MA,3 AG 

KNOB 

KNOB 

KNOB 

KNOB 

RECTIFIER, BRIDGE 

RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 2KOHMS 
RESISTOR, FIXED, WIRE 1KOHM 
RESISTOR, ELECTRICAL 105 OHM 
RESISTOR 120 OHM, 1-2 W, 10 PCT 
TERMINAL, LUG 

TRANSFORMER 11/V 

SWITCH ASSEMBLY 

SWITCH ASSEMBLY 

SWITCH SECTION, ROTARY 
SWITCH SECTION, ROTARY 
SWITCH SECTION, ROTARY 

LEAD, TEST BLACK 

LEAD, TEST RED 

INSULATOR, BIND 

PLUG, BANANA 

POWER CORD 


GROUP 6602 
PLUG-IN UNIT,ELECTION 
52538 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


TM 9-4931-496-34P 


SECTION ІІ. 


ILLUSTRATION 


(a) (b) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG ITEM | SMR STOCK PART 
NO. NO. | CODE NUMBER NUMBER 


TM 9-4931-496-34P 


6625-00-911-7240 


5340-00-780-4491 


6625-00-818-5558 
5910-00-784-0927 


5910-00-954- 8917 


5910-00-542-2010 


5910-00-892-9193 


5910-00-923-0529 


5910-00-018-0918 


5910-00-829-0245 


5910-00-904-9164 


5910-00-764-2365 


5950-00-575-0841 


5950-00-865-9044 


5950-00-971-1645 


5950-00-010-5392 


5935-00-777-6395 


5935-00-988-7758 


5935-00-972-9464 


5950-00-902-3253 


5961-00-954-9182 


5970-00-867-0120 


6625-00-884-1918 
5905-00- 106-3668 


5905-00-135-6045 


5905-00-141-0744 


5905-00- 126-6692 


5961-00-774-7314 


5961-00-954-6100 


6625-00-91 1-7238 
6625-00-111-3979 


05253-6003 
05251-0002 
05253-0006 
0150-0050 


0150-0061 


0150-0093 


0140-0069 


0140-0151 


CM10FD391G03 


0170-0040 


SMB540363-2 


0130-0016 
9140-0025 
9140-0107 
9140-0142 
9140-0125 
1251-0099 
1250-0102 


1251-0135 


56-590-65-4A 


1910-0016 
9170-0059 
1120-0140 
RCR07G220JS 


RCR07G330JS 


RCR07G562JS 


RCR07G620JS 


1900-0011 


JAN2N708 
05253-6007 
05253-2007 
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USABLE ON CODE 


GENERATOR LOOP ASSEMBLY 
BRACKET, DOUBLE ANGLE 


BRACKET, PANEL, CONVE 


CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 1000 PF 600 VDCW MFG CD 


84411 PN TYPEE H 


CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 20 PF 100 VDCW MFG CD 
56289 PN 53C47 Н 


CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 0.01 UF P 80 PCT М 20 PCT 
100 VDCW MFG CD 91418 PNTA H 


CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 550 PF 10 PCT 500 VDCW MFG 
CD 00853 PN TYPEM100E10 H 


CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 820 PF 2 PCT 300 VDCW MFG С 
04062 PN RDM15F821G3S H 


CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 
AND 0140-0200 FSCM 28480 H 


CAPACITOR, FIXED, PLASTIC DIELECTRIC .047 UF 10 PCT 200 VDCW 
H 


CAPACITOR, FIXED, PLASTIC DIELECTRIC 0.047 UF 20 PCT 50 VDCW 
MFG CD 84411 PN TYPE602 H 


CAPACITOR, VARIABLE, CERAMIC DIELECTRIC 5-25 PF NPO 
COIL, RADIO FREQUENCY 4.7 UH 

COIL, RADIO FREQUENCY 27 UH MFG CD 99800 PN 1840-38 
COIL, RADIO FREQUENCY 2.2 UH 

COIL, RADIO FREQUENCY 0.9-1.9 UH 

CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 50 PIN MINIATURE 


CONNECTOR, ELECTRICAL MFG CD 91737 PN 7011 


CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 15 CONTACTS MFG CD 95. 
SD615UR 


SHIELDING BEAD, ELECTRONIC MFG CD 02114 PN 56-590-65-4А 


SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 100 MA ATO.85V 60 PIV 
INSULATOR, BEAD 
AMMETER 0-1 MILLIAMPERE EDGE-VIEW 


RESISTOR, FIXED COMPOSITION 22 OHM 5 РСТ 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB2205 H 


RESISTOR, FIXED COMPOSITION 33 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB3305 Н 


РМ СВ5625 H 


RESISTOR, FIXED COMPOSITION 62 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB6205 H 


SEMICONDUCTOR DEVICE, SET MATCH PAIR МЕС CD 93332 РМ 18416 


TRANSISTOR 1854-0005 FSCM 28480 


AMPLIFIER 


SUPPORT, PROBE, PLUG 


RESISTOR, FIXED COMPOSITION 5600 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


D 
NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


NE 


BM 
NE 


NE 


NE 


NE 


SECTION ІІ. 


(1) 
ILLUSTRATION 


(a) (b) 


FIG ITEM 
мо. мо. 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-00-689-8751 


5910-00-809-5484 


5910-00-057-3934 


5910-00-081-8635 


5910-00-752-4172 


5910-00-018-8766 


5910-00-957-8577 


5910-00-914-2606 


5910-00-835-3251 


5910-00-944-9430 
5910-00-911-9271 
5950-00-027-1802 
5950-00-716-4085 
5950-00-789-7546 


5905-00-904-5677 


5905-00-136-8405 


5905-00- 106-1356 


5905-00-097-9534 


5905-00-909-3953 


5905-00-121-9932 


5905-00- 141-0743 


5905-00-400-8999 


5905-00-135-3974 


5905-00-1 16-2394 


5905-00-139-1642 


5905-00- 126-6696 


5961-00-690-9341 
5961-00-955-7708 


TM 9-4931-496-34P 
(4) (6) 


DESCRIPTION 
PART 
NUMBER 
USABLE ON CODE 


5CC23104X0500B3 CAPACITOR,FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 


0150-0121 FSCM 28480 HNE 


0160-0127 CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 1 UF 20 PCT 25 VDCW MFG 
CD 56289 PN 3 HNE 


0160-0128 CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 2.2 UF 20 PCT 25 VDCW MFG 
CD 56289 PN 5 HNE 


0160-0137 CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 0.33 UF 20 PCT 25 VDCW 
MFG CD 56289 PN 5С10 HNE 


0180-0100 CAPACITOR, FIXED ELECTROLYTIC TANTALUM 4.7 UF 10 PCT 35 VDCW 

MFG CD 56289 PN 150D475X9035B2 HNE 
CM10ED270G03 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 
AND 0160-0178 FSCM 28480 NE 
CMO5ED680G03 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 
AND 0140-0192 FSCM 28480 HNE 


0140-0194 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 110 PF 5 PCT 300 VDCW MFG CD 
04062 PN RDM15F111J3C HNE 


0140-0214 CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 60 PF 5 PCT 300 VDCW MFG CD 
04062 PN RDM15E600J3C NE 


0160-0332 CAPACITOR 133 PF 1 PCT NE 


0160-0161 CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 0.01 UF 10 PCT 200 VDCW NE 
10395412-4 COIL, RADIO FREQUENCY 180 UH 5 PCT NE 
9140-0143 COIL, RADIO FREQUENCY 3.3 UH NE 
9140-0126 COIL, RADIO FREQUENCY 1.76-4.02 NE 


0683-1025 RESISTOR, FIXED COMPOSITION 1000 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB1025 HNE 


RCRO7G131JS RESISTOR, FIXED COMPOSITION 130 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB1315 HNE 


RCRO7G152JS RESISTOR, FIXED COMPOSITION 1500 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB1525 HNE 


CB1815 RESISTOR, FIXED COMPOSITION 180 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB1815 HNE 


CB2725 RESISTOR, FIXED COMPOSITION 
0683-2725 FSCM 28480 HNE 
RCR07G391JS RESISTOR, FIXED COMPOSITION 390 OHM 5 PCT 1-4 MFG CD 01121 PN 
CB3915 HNE 


RCR07G392JS RESISTOR, FIXED COMPOSITION 3900 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB3925 HNE 


0683-4305 RESISTOR, FIXED COMPOSITION 43 OHM 5 PCT .25 W MFG CD 01121 
PN CB4305 HNE 


RCR07G431JS RESISTOR, FIXED COMPOSITION 430 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB4315 HNE 


RCR07G511JS RESISTOR, FIXED COMPOSITION 510 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB5115 HNE 


0683-5125 RESISTOR, FIXED COMPOSITION 5100 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB5125 HNE 


RCR07G751JS RESISTOR, FIXED COMPOSITION 750 OHM 5 PCT 1-4 W MFG CD 01121 
PN CB7515 NE 


G401 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 100 MA 6 PIV 3.5NS NE 


1853-0009 TRANSISTOR PNP NE 
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SECTION ІІ. ТМ 9-4931-496-34P 


ШЕЕ (3) (4) (6) 
Па ann 
(а) (Б) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG Men SMR STOCK PART 
NO. CODE NUMBER NUMBER 
USABLE ON CODE 


5961-00-954-6100 JAN2N708 TRANSISTOR 1854-0005 FSCM 28480 


GROUP 6616 
POWER SUPPLY 
HB525M20480 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


5910-00-858-9444 117-0059 CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 0-01UF, 2KV, 20PCT 
5910-00-853-5753 DE2-104D CAPACITOR, FIXED, PLASTIC DIELECTRIC 0.1UF 200V 10PCT 
117-0363 FSCM1 17-0363 
5910-00-495-2504 117-0362 CAPACITOR, ELECTRICAL 
P052M FSCM 02777 


5910-00-866-4123 117-0072 CAPACITOR, FIXED, PLASTIC DIELECTRIC 0-1UF, 1-6KV, 20PCT 


5910-00-841-7972 117-0236 CAPACITOR, FIXED, PLASTIC DIELECTRIC 
P22MK FSCM 02777 


5910-00-034-5514 76F02FD220 CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 22UF 15V 20PCT 
117-0444 FSCM85604 


5910-00-889-1589 40B805 CAPACITOR, ELECTRICAL 40UF 450V 
117-0148 FSCM 85504 


è 


5920-00-296-0448 MDA8 FUSE, CARTRIDGE 8AMP 
141-0055 FSCM85604 


6210-00-930-9983 152-0070 LIGHT, INDICATOR 


5961-00-932-7031 124-0133 SEMICONDUCTOR РЕМ 

5961-00-911-3427 124-0028 SEMICONDUCTOR РЕМ 
124-0178 RECTIFIER, METALLIC 

5961-00-858-7445 124-0094 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 


5961-00-911-3427 124-0028 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 


5961-00-932-7031 124-0133 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 


5 ë 5 ë ë 5 5 8 


5905-00-254-7413 ЕВ1521 RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1.5КОНМ 1-2W 10PCT 
15-0578 FSCM 85604 


5905-00-110-0196 PCR20G102JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1KOHM 1-2W 10PCT 
15-0547 FSCM 85604 


5905-00-111-4858 RCR20G471JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 4700НМ 1-2W 10РСТ 
15-0608 FSCM 85604 


5905-00-018-0860 EB1335 RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 13KOHM 1-2W 5PCT 
15-0920 FSCM 85604 


5905-00-114-5407 RCR20G271JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 2700HM 1-2W 5РСТ 
15-1084 FSCM 85604 


5905-00-106-9344 RCR20G101JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 100ОНМ 1-2W 10PCT 
15-0626 FSCM 85604 


5905-00-072-0678 EB5611 RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 560ОНМ 1-2W 10РСТ 
15-0451 FSCM 01121 
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SECTION ІІ. ТМ 9-4931-496-34P 


ILLUSTRATION 


(a) (b) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG ITEM | SMR STOCK PART 
NO. NO. | CODE NUMBER NUMBER 

USABLE ON CODE 


5905-00-279-2300 НВ5645 STOR, FIXED, COMPOSITION 560KOHM 2W БРСТ 
115-1633 FSCM85604 


5905-00-141-1168 RCR20G222JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 2.2KOHM 1-2W 10PCT 
115-0466 FSCM 85604 


5905-00-141-1130 RCR20G272JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 
EB2721 FSCM 01121 


5905-00-1 14-5378 RCR20G164JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 160ОНМ 1-2W 5РСТ 
15-1024 FSCM 


5905-00-141-1165 RCR20G682JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 6.8KOHM 1-2W 10PCT 
15-0857 FSCM 85604 


5905-00-111-4734 RCR20G470JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 47OHM 1-2W 10PCT 
15-0718 FSCM 85604 


5905-00-902-1111 115-1160 RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 10 OHM, 3W, 5PCT 


5905-00-055-6121 EB5105 RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 51ОНМ 1-2W БРСТ 
15-0940 FSCM 85604 


5905-00-469-2870 115-1467 RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 125 OHM, 3W, 3PCT 


5905-00-072-0678 EB5611 RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 560ОНМ 1-2W 10РСТ 
15-0451 FSCM 85604 


5905-00-496-8902 115-1465 RESISTOR. ELECTRICAL 
TS1W FSCM 02985 


5905-00-484-0268 RCR32G204JS RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 200KOHM 3W 5PCT 
115-0202 


5905-00-498-0490 115-1313 RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 
TS2C FSCM 32966 


5930-00-421-6406 127-0201 SWITCH, ROTARY S1621-5-1P1N-S 
5961-00-853-1065 1N30268 SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 121-0036 FSCM 85604 


5961-00-852-7549 JAN1N754A SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 121-0028 FSCM 85604 


40 
40 
40 
40 


5930-00-858-743 1 127-0107 SWITCH, TOGGLE 
AA252-63XKEP2 FSCM 73559 


5961-00-712-5578 2N3442 RANSISTOR 
5961-00-917-3478 40251 RANSISTOR 
5961-00-905-2926 40250 RANSISTOR 
5961-00-199-6008 JAN2N3055 RANSISTOR 2N3055 FSCM 49675 
5961-00-012-4215 2N3054 RANSISTOR 
5961-00-985-9073 2N3053 RANSISTOR 
5961-00-497-1117 119-0056 RANSISTOR 
5961-00-985-9073 2N3053 RANSISTOR 
5961-00-905-4763 2N3225 RANSISTOR 
5961-00-764-2572 119-0055 RANSISTOR 
5961-00-928-1006 2N336A RANSISTOR 
5961-00-847-6841 2N1671A RANSISTOR 
5961-00-764-2572 2N1131A RANSISTOR 
5961-00-882-4566 2N1605 RANSISTOR 
5961-00-890-9767 2N398A RANSISTOR 


5 ë ë ë 5 ë ይ 5 ë ë 5 ë 5 ë 5 8 


5961-00-846-7338 2N1358 RANSISTOR 2N174 FSCM 16758 
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SECTION ІІ. ТМ 9-4931-496-34P 
]61 (3) (4) (6) 
ps 
(a) (b) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG цей SMR STOCK PART 
NO. CODE NUMBER NUMBER 
USABLE ON CODE 


GROUP 6648 
DETECTOR, RADIO FREQUENCY 
423ANEGATIVE 28480 
7923182-2 18876 
MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 
6625-00-232-0891 00423-201 CONDUCTOR, CALIBRATOR 
5935-00-931-6923 00423-600 CONNECTOR ASSEMBLY, ELECTRICAL 
5935-00-931-6922 00423-601 CONNECTOR ASSEMBLY, ELECTRICAL 
5935-00-951-9663 1250-0251 CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 
5935-00-951-9664 5020-0210 COVER, ELECTRICAL CONNECTOR 
6625-00-232-0894 00423-605 CRYSTAL DETECTOR, CA NEGATIVE PAIR LESS LOAD 
6625-00-965-5908 00423-802 DETECTOR NEGATIVE LESS LOAD 
6625-00-965-5911 00423-800 DETECTOR ASSEMBLY NEGATIVE WITH LOAD 
6625-00-965-5912 00423-801 DETECTOR ASSEMBLY POSITIVE WITH LOAD 
5625-00-232-0893 00423-603 DIODE ASSEMBLY NEGATIVE PAIR WITH LOAD 
6625-00-438-3756 5020-3215 HOUSING 
6625-00-438-3760 11523-600 LOAD RESISTOR ASSEMBLY 
5365-00-937-0638 1250-0016 RING, RETAINING 


5961-00-832-9138 00423-803 SEMICONDUCTOR DEVICE POSITIVE LESS LOAD 


GROUP 6655 
DETECTOR, CRYSTAL 
Х424АОРТІОМ002 
MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 
5935-00-951-9661 1250-0254 CONNECTOR 


5935-00-951-9663 1250-0251 CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 


5935-00-951-9664 5020-0210 COVER, ELECTRICAL CONNECTOR 

6625-00-232-0893 00423-603 DIODE ASSEMBLY NEGATIVE PAIR WITH LOAD 

6625-00-211-1993 00424-808 DIODE ASSEMBLY, NEGATIVE NEGATIVE M-P BANDS WITH LOAD 
6625-00-965-5911 00423-800 DETECTOR ASSEMBLY NEGATIVE WITH LOAD 


6625-00-965-5912 00423-801 DETECTOR ASSEMBLY POSITIVE WITH LOAD 
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SECTION ІІ. 


ILLUSTRATION 


(a) (b) 
FIG ITEM | SMR 
NO. NO. | CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6625-00-136-5874 
6625-00-031-3730 
6625-00-965-5907 
5360-00-594-0346 


5340-00-987-0006 
5340-00-978-7859 
6150-00-351-3405 
5910-00-127-1668 


5910-00-472-5006 


5935-00-833-9866 
5935-00-233-6728 
5935-00-804-5144 
5935-00-891-4204 
5920-00-881-4636 
5340-00-132-3672 
5355-00-767-9444 
5355-00-447-0082 
6240-00-951-3376 
5310-00-415-2223 
5310-00-238-7850 


5905-00-981-7529 


5905-00-196-7170 
5905-00-494-4628 
5905-00-830-6188 
5930-00-476-9679 
5930-00-406-8746 
5930-00-490-4829 


5950-00-489-6981 


(4) 


PART 
NUMBER 
00424-812 
00424-800 
00424-221 
1460-0012 


5060-0727 
5040-0700 
8120-1348 
0180-0106 


0160-3043 


1251-0160 
1251-2357 
1250-0083 
1251-0153 
1400-0084 
1490-0031 
0370-0077 
0370-0310 
2140-0244 
00432-2003 
00432-2005 


0757-0401 


0811-2538 
0757-0458 
0757-0198 
3101-1248 
3101-1234 
3101-0163 


9100-2504 


TM 9-4931-496-34P 
(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 
ELEMENT, DETECTOR NEGATIVE PAIR,M-P BANDS, WITH LOAD 


ELEMENT, DETECTOR NEGATIVE H,J,X BANDS WITH LOAD 
SLEEVE 
SPRING, HELICAL, COMPRESSION 


GROUP 6656 
CALIBRATOR, METER POWER 
8477A 28480 


MAINFRAME ASSEMBLY 
CONSISTING OF 


BUMPER SPECIAL 

BAIL, CABINET 

CABLE ASSEMBLE 

CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 


CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC 


CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 
CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 
CONNECTOR, RECEPTACLE 
CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 
FUSEHOLDER, EXTRACTOR POST 
HANDLE 

KNOB 

KNOB 

LAMP, GLOW 


NUT, DRESS 


NUT, SPECIAL 


RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 
RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 

SWITCH, CODE INDICATING WHEEL 


SWITCH, SLIDE 
SWITCH, LINE LOCK 


TRANSFORMER, ELECTRICAL 
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SECTION ІІ. 


ILLUSTRATION 


(a) (b) 


FIG ITEM 
мо. мо. 


SMR 
CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


4931-01-023-8077 


5910-00-403-2450 
5910-00-403-2449 
5910-00-809-4701 
5910-00-465-9754 
5910-00-007-2002 
5910-00-185-9581 
5999-00-789-3794 
5905-00-974-6078 
5905-00-904-4412 
5905-00-433-6904 
5905-00-998-1792 
5905-00-232-9844 
5905-00-244-7189 
5905-00-221-8310 
5905-00-974-6079 
5905-00-891-4229 
5905-00-998-1902 
5905-00-998-1809 
5905-00-115-7158 
5905-00-405-3726 
5905-00-981-7529 
5905-00-974-6077 
5905-00-981-7513 
5905-00-974-6084 
5905-00-853-8190 
5905-00-826-3239 
5961-00-836-1887 
5961-00-060-8638 
5961-00-912-3099 
5961-00-408-9818 
5961-00-965-5917 
5961-00-904-2540 
5961-00-985-9073 


5961-00-137-4608 


(4) 


PART 
NUMBER 


08477-60001 


0180-1819 
0180-0229 
0180-0116 
0160-2930 
M39003-01-3003 
M39003-01-3070 
1205-0011 
0698-3160 
0757-0465 
0698-3157 
0757-0442 
RNC55K21R5FS 
0757-0317 
0757-0279 
0698-3444 
2100-1770 
0757-0400 
0698-3260 
2100-1773 
0698-3458 
0757-0401 
0698-3454 
0757-0199 
0698-3156 
0757-0280 
0698-3452 
1854-0221 
1901-0026 
1902-0048 
1902-0509 
1901-0040 
1853-0020 
1854-0039 


1854-0071 


CIRCUIT CARD ASSEMBLY CALIBRATOR 


CONSISTING OF 


CAPACITOR, FIXE 
CAPACITOR, FIXE 
CAPACITOR, FIXE 


CAPACITOR, FIXE 


CAPACITOR FIXED, ELECTRICAL 0180-0197 FSCM 28480 


CAPACITOR, FIXE 


HEAT SINK, ELECTRICAL-ELECTRONIC COMPONENT 


RESISTO 


RESISTO XED 


RESISTOR, FIXED, 


SEMICONDUCTOR DEVICES, UNITIZED 
SEMICONDUCTOR DEVICE 
SEMICONDUCTOR DEVICE , DIODE 
SEMICONDUCTOR DEVICE 


SEMICONDUCTOR DEVICE 


TRANSISTOR 
TRANSISTOR 


TRANSISTOR 


RESISTO! ХЕР, 
RESISTO! XED, 


RESISTO! XED, 


, FILM 0698-3430 FSCM 28480 
RESISTO XED, 
RESISTO! ХЕР, 
RESISTO! XED, 
RESISTOR VARIABLE 
RESISTO! XED, 
RESISTO! XED, 
RESISTOR, VARIABLE, WIRE WOUND 
RESISTO! XED, 
RESISTO! XED, 
RESISTO! XED, 
RESISTO! XED, 
RESISTOI ХЕР, 


RESISTOI ХЕР, 


ТМ 9-4931-496-34P 
(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


D, ELECTROLYTIC 
D, ELECTROLYTIC 
D, ELECTROLYTIC 


D, CERAMIC DIELECTRIC 


D, ELECTROLYTIC 0180-0376 FSCM 28480 


FILM 


FILM 


FILM 


FILM 


FILM 


FILM 


FILM 


FILM 


F 


F 


F 


F 


F 


F 


FILM 


SECTION ዘ. 


ILLUSTRATION 
(a) (b) NATIONAL 
FIG ITEM SMR STOCK 
NO. NO. CODE NUMBER 


| 
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(4) 


РАВТ 
МОМВЕВ 


SWITCH ASSEMBLY, POWER 


(6) 
DESCRIPTION 


TM 9-4931-496-34P 


USABLE ON CODE 


ТМ 9-4931-496-34P 


Section ІІІ. NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 
National Stock Number Cross-Referenced to Figure and Нет Numbers 


STOCK NUMBER FIGURE ITEM STOCK NUMBER FIGURE ITEM 
NO. NO. МО. NO. 
5930-00-006-7239 10 33 5905-00-139-1642 15 113 
5930-00-006-7240 10 31 5905-00-141-0591 55 43 
5930-00-006-7241 10 39 5905-00-141-0595 55 41 
5930-00-006-7242 10 37 5905-00-141-0743 15 105 
5930-00-006-7243 10 35 5905-00-141-0744 15 53 
5910-00-007-2002 90 13 5905-00-141-0744 20 33 
5905-00-007-7345 10 27 5905-00-141-1130 40 51 
5950-00-010-5392 15 33 5905-00-141-1165 40 55 
5961-00-012-4215 40 89 5905-00-141-1168 40 49 
5905-00-018-0860 40 39 5905-00-141-1183 20 25 
5910-00-018-0918 15 19 5940-00-143-4780 30 35 
5910-00-018-8766 15 75 5910-00-185-9581 90 15 
5950-00-027-1802 15 87 5310-00-193-7577 25 17 
5625-00-031-3730 80 19 5310-00-194-0634 70 25 
5910-00-034-5514 40 13 5905-00-196-7170 85 37 
5940-00-044-1583 70 7 5961-00-199-6008 40 87 
5310-00-045-4007 45 73 6625-00-211-1993 80 11 
5310-00-045-4007 55 77 5905-00-221-8310 90 33 
6625-00-045-4367 35 13 5970-00-225-8549 45 9 
5305-00-052-8884 5 31 5961-00-228-5750 20 65 
5305-00-052-8887 5 33 6625-00-232-0891 75 3 
5905-00-055-6121 40 61 6625-00-232-0893 75 21 
5310-00-056-3395 55 13 6625-00-232-0893 80 9 
5910-00-057-3934 15 69 6625-00-232-0894 75 13 
5961-00-060-8638 90 61 5905-00-232-9844 90 29 
5905-00-072-0678 40 45 5935-00-233-6728 85 15 
5905-00-072-0678 40 65 5310-00-238-7850 85 33 
4935-00-073-3112 10 9 5905-00-240-3016 20 43 
4935-00-073-3113 10 5 5905-00-244-7189 90 31 
5905-00-076-6006 55 17 5905-00-254-7413 40 33 
5940-00-080-6160 45 17 5940-00-269-2219 5 13 
5910-00-081-8635 15 71 5940-00-269-2219 45 21 
5355-00-085-1029 35 11 5940-00-269-2220 45 23 
5905-00-097-9534 15 99 5970-00-269-7037 45 11 
5905-00-104-5755 55 23 5310-00-274-8710 55 81 
5905-00-104-8334 55 33 5310-00-274-8710 70 29 
5905-00-104-8350 55 29 5905-00-279-2300 40 47 
5905-00-104-8368 20 21 5920-00-280-8342 20 9 
5905-00-106-1249 20 23 5920-00-280-8342 65 З 
5905-00-106-1273 55 45 5920-00-280-8344 20 7 
5905-00-106-1356 15 97 5910-00-280-8393 45 5 
5905-00-106-3666 20 35 5920-00-284-6787 65 5 
5905-00-106-3668 15 49 5920-00-296-0448 40 17 
5905-00-106-9344 40 43 5905-00-311-5869 35 21 
5905-00-106-9351 55 47 5905-00-330-4895 35 19 
5905-00-107-0656 20 19 5961-00-345-7735 20 69 
5905-00-108-6922 55 27 6150-00-351-3405 85 7 
5905-00-110-0196 40 35 5905-00-395-9961 35 53 
5905-00-110-0196 55 39 5905-00-395-9963 35 57 
5905-00-110-0388 20 37 5905-00-400-8999 15 107 
5905-00-110-7620 20 29 5910-00-403-2449 90 7 
6625-00-111-3979 15 63 5910-00-403-2450 90 5 
5905-00-111-4734 40 57 5905-00-404-5939 5 15 
5905-00-111-4742 55 35 5905-00-405-3726 90 45 
5905-00-111-4783 25 7 5930-00-406-8746 85 45 
5905-00-111-4858 40 37 5961-00-408-9818 90 65 
5905-00-111-4858 55 37 5905-00-409-5605 5 27 
5905-00-111-6067 20 45 5910-00-410-9783 55 3 
5905-00-114-1 20 31 5310-00-415-2223 85 31 
5905-00-114-5378 40 53 5930-00-421-6406 40 73 
5905-00-114-5407 40 41 5905-00-422-3864 5 25 
5905-00-114-5407 55 31 5905-00-433-6904 90 25 
5905-00-115-7158 90 43 5905-00-435-4636 70 17 
5905-00-116-2394 15 111 5905-00-437-6326 20 41 
5905-00-117-8940 20 39 6625-00-438-3756 75 23 
6135-00-120-1020 35 3 6625-00-438-3760 75 25 
6135-00-120-1030 35 5 4931-00-438-6993 5 11 
5905-00-121-9932 15 103 4931-00-438-6994 5 5 
5905-00-126-6691 55 25 5355-00-447-6082 85 27 
5905-00-126-6692 15 55 5940-00-450-6887 10 29 
5905-00-126-6696 15 115 4931-00-454-9905 70 11 
5340-00-132-3672 85 23 5905-00-455-9470 5 17 
5905-00-134-0430 55 19 5910-00-465-9754 90 11 
5905-00-134-0432 55 21 5905-00-469-2870 40 63 
5905-00-135-3973 20 27 5905-00-471-2476 55 49 
5905-00-135-3974 15 109 5910-00-471-2511 60 33 
5905-00-135-6045 15 51 5961-00-472-5667 20 61 
6625-00-136-5874 80 17 5905-00-473-2655 5 23 
5905-00-136-8405 15 95 5905-00-473-2656 5 21 
5961-00-137-4608 90 73 5905-00-473-2666 70 13 
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ТМ 9-4931-496-34P 


National Stock Number Cross-Referenced to Figure and Item Numbers - Continued 


STOCK NUMBER FIGURE ITEM STOCK NUMBER FIGURE ITEM 
NO. NO. NO. NO. 
5905-00-473-2667 70 15 5355-00-767-9444 85 25 
5930-00-476-9679 85 43 5961-00-774-7314 15 57 
5910-00-479-9963 60 17 5961-00-776-5235 55 61 
5910-00-480-4048 60 15 5340-00-776-8809 30 5 
5910-00-480-4049 60 13 5935-00-777-6395 15 35 
5910-00-480-4050 60 19 6625-00-778-5213 35 69 
5910-00-480-6894 60 11 5905-00-779-1218 35 17 
5910-00-481-1153 60 7 5905-00-779-1219 35 4 
5910-00-481-1202 60 9 5340-00-780-4491 15 5 
5905-00-484-0268 40 69 5910-00-784-0927 15 9 
5905-00-484-3638 5 19 5999-00-789-3794 90 17 
5950-00-489-6981 85 49 4935-00-789-7542 10 45 
5910-00-490-3754 55 5 5950-00-789-7546 15 91 
5930-00-490-4829 85 47 5961-00-791-4752 55 63 
6625-00-490-5528 60 5 5935-00-804-5144 85 17 
6625-00-491-5200 30 37 5910-00-809-4701 90 9 
5910-00-491-8813 60 29 5910-00-809-5484 15 67 
5910-00-491-8823 60 21 5905-00-809-5513 35 29 
5910-00-491-8824 60 25 5961-00-814-2225 20 77 
5910-00-491-8825 60 23 5905-00-814-3870 35 23 
5910-00-491-8826 60 27 6625-00-818-5558 15 7 
4931-00-492-4361 20 15 5910-00-826-1162 45 f 
5910-00-492-5314 60 31 5905-00-826-3239 90 57 
5905-00-494-4628 85 39 5910-00-829-0245 15 21 
5910-00-495-2504 40 z 5940-00-829-1330 45 19 
5920-00-496-8006 55 9 5905-00-830-6188 85 41 
5905-00-496-8902 40 67 5961-00-832-9138 75 29 
5961-00-497-1117 40 93 5935-00-833-9866 85 13 
5905-00-498-0490 40 71 5910-00-835-3251 15 81 
5905-00-502-2972 35 27 5961-00-836-1887 90 59 
5905-00-502-2975 35 35 5961-00-836-6209 55 73 
5905-00-502-2978 35 43 5910-00-841-7972 40 11 
5905-00-502-2983 35 33 5940-00-842-6483 70 9 
5310-00-531-9514 55 75 5910-00-844-5510 20 5 
5910-00-542-2010 15 13 5910-00-845-7400 35 7 
6135-00-542-6216 10 3 5961-00-846-7338 40 111 
5305-00-543-2024 25 9 5961-00-847-6841 40 103 
5940-00-562-3507 5 3 5905-00-848-0707 20 47 
5905-00-573-5690 35 61 5995-00-848-8057 30 3 
5950-00-575-0841 15 27 5905-00-850-9058 35 59 
5360-00-594-0346 80 23 5961-00-852-7549 40 77 
5310-00-596-7691 70 27 5961-00-853-1065 40 75 
5310-00-637-9541 55 79 5910-00-853-5753 40 5 
5305-00-638-0502 70 19 5905-00-853-8190 90 55 
5930-00-655-1575 30 29 5305-00-854-9351 5 35 
5310-00-655-9505 30 39 5355-00-858-1220 25 5 
5905-00-665-9737 35 49 5930-00-858-7431 40 79 
5355-00-680-1357 45 13 5961-00-858-7445 40 27 
5940-00-681-8184 30 33 5910-00-858-9444 40 3 
5355-00-685-4801 35 9 4931-00-865-0706 20 17 
5355-00-687-2917 5 7 5950-00-865-9044 15 29 
5940-00-688-5901 30 31 5365-00-865-9661 5 37 
5910-00-689-8751 15 65 5910-00-866-4123 40 9 
5930-00-690-0824 25 15 5970-00-867-0120 15 45 
5961-00-690-9341 15 117 5905-00-879-5878 35 55 
5961-00-708-7130 35 67 5920-00-879-6285 30 9 
5961-00-712-5578 40 81 5961-00-879-7461 20 71 
5905-00-715-9613 35 45 5920-00-881-4636 85 21 
5905-00-715-9614 35 25 5961-00-882-4566 40 107 
5905-00-715-9616 35 47 5961-00-883-4235 55 71 
5950-00-716-4085 15 89 5905-00-883-9197 35 39 
5305-00-719-5330 55 69 5905-00-883-9197 35 51 
5305-00-719-5338 55 67 6625-00-884-1918 15 47 
5305-00-719-5342 70 21 5910-00-889-1589 40 15 
5961-00-724-2138 20 59 5961-00-890-9767 40 109 
5305-00-724-5813 30 27 5935-00-891-4204 85 19 
5961-00-726-7836 20 79 5905-00-891-4229 90 37 
5910-00-730-4730 60 37 5905-00-892-7281 35 37 
6240-00-752-2581 20 13 5905-00-892-7283 35 31 
5910-00-752-4172 15 73 5935-00-892-9035 10 13 
5930-00-754-8138 70 23 5910-00-892-9193 15 15 
5961-00-759-9392 20 67 5920-00-892-9311 30 11 
5905-00-761-7174 20 49 6625-00-894-2589 10 41 
4935-00-761-8900 10 7 6625-00-894-2590 10 43 
5305-00-763-6960 45 71 5905-00-902-1111 40 59 
5305-00-763-6963 45 67 5950-00-902-3253 15 41 
5905-00-763-9116 50 3 5961-00-904-2540 90 69 
5910-00-764-2365 15 25 5905-00-904-4412 90 23 
5961-00-764-2572 40 99 5905-00-904-5677 15 93 
5961-00-764-2572 40 105 5910-00-904-9164 15 23 


STOCK NUMBER 


5961-00-905-2926 
5961-00-905-4763 
5905-00-909-3953 
5961-00-911-3427 
5961-00-911-3427 
5905-00-911-7057 
6625-00-91 1-7238 
6625-00-911-7240 
5910-00-911-9271 
5961-00-912-0532 
5961-00-912-3099 
5905-00-914-2096 
5905-00-914-2440 
5905-00-914-2441 
5910-00-914-2606 
5905-00-915-3692 
5961-00-917-3478 
5910-00-923-0529 
5910-00-923-3739 
5961-00-923-9772 
5961-00-923-9778 
5905-00-925-1394 
5961-00-927-2851 
5961-00-928-1006 
5905-00-930-0567 
5905-00-930-0568 
6210-00-930-9983 
5935-00-931-6922 
5935-00-931-6923 
5961-00-931-8231 
5961-00-932-7031 
5961-00-932-7031 
5955-00-933-5677 
5310-00-934-9739 
5310-00-934-9747 
5310-00-934-9751 
5310-00-934-9758 
5310-00-934-9758 
5310-00-934-9761 
5310-00-934-9761 
5310-00-934-9763 
5961-00-935-0138 
5961-00-936-7604 
5365-00-937-0638 
6240-00-941-2683 
5905-00-941-7692 
5905-00-941-7693 
5905-00-941-7694 
5905-00-941-7695 
5905-00-941-7726 
5905-00-941-7727 
5905-00-941-7728 
5905-00-941-7729 
5905-00-941-7751 
5905-00-941-7752 
5905-00-941-7753 
5905-00-941-7754 
5905-00-944-0730 
5905-00-944-0731 
5910-00-944-9430 
5961-00-946-6635 
5910-00-948-3009 
5935-00-948-6987 
6240-00-951-3376 
5935-00-951-9661 
5935-00-951-9661 


PART 
NUMBER 


AN96CC6 
А86800060 
BA30U 

СВ1815 

СВ2725 

CD6538 
CMOSED680G03 
CM10ED270G03 
CM10FD391G03 


National Stock Number Cross-Referenced to Figure and Item Numbers - Continued 


FIGURE 
NO. 


FSCM 


88044 
66150 
80063 
01121 
01121 
07910 
81349 
81349 
81349 


FIG. 
NO. 


STOCK NUMBER 


5935-00-951-9663 
5935-00-951-9663 
5935-00-951-9664 
5935-00-951-9664 
5355-00-953-8880 
5355-00-953-8881 
5961-00-954-6100 
5961-00-954-6100 
5910-00-954-8917 
5961-00-954-9182 
5961-00-955- 7708 
5305-00-957-6264 
5910-00-957-8577 
5355-00-960-7462 
6625-00-965-5907 
6625-00-965-5908 
6625-00-965-5911 
6625-00-965-5911 
6625-00-965-5912 
6625-00-965-5912 
5961-00-965-5917 
5905-00-967-4872 
5905-00-967-4878 
5950-00-971-1645 
5935-00-972-9464 
5905-00-974-6077 
5905-00-974-6078 
5905-00-974-6079 
5905-00-974-6084 
5340-00-978-7859 
5905-00-981-7513 
5905-00-981-7529 
5920-00-983-1241 
5305-00-984-4983 
5305-00-984-4983 
5305-00-984-4984 
5305-00-984-4984 
5305-00-984-4988 
5305-00-984-4988 
5305-00-984-5691 
5305-00-984-6206 
5305-00-984-6210 
5305-00-984-6210 
5961-00-985-9073 
5961-00-985-9073 
5961-00-985-9073 
5961-00-985-9073 
5340-00-987-0006 
5910-00-987-6683 
5910-00-987-6684 
5305-00-988-1167 
5935-00-988-7758 
5905-00-993-1176 
5305-00-993-1849 
5305-00-993-2457 
5305-00-993-2463 
6625-00-997-3156 
5905-00-998-1792 
5905-00-998-1809 
5905-00-998-1902 
4931-01-023-8077 
6135-01-024-6930 
6625-01-025-7237 
6625-01-025-7338 
5950-01-025-9230 


ІТЕМ РАВТ 
NO. NUMBER 


75 CPO9A1KE104K3 
11 DE2-104D 
3 EB1335 
99 ЕВ1521 
101 ЕВ5105 
53 EB5611 
77 EB5611 
75 FHN26G1 
19 FU6D102W 


3-3 


TM 9-4931-496-34P 


мо. 


ЕС. 


Е5СМ МО. 


81349 
99515 
01121 
01121 
01121 
01121 
01121 
81349 
01121 


ТЕМ 


NO. 


РАВТ 
МУМВЕВ 


F02A125V10AS 
F02A250V1-2A 
F02A250V1A 
F02A250V1A 
F02A250V5A 
GLD6 

G401 

HB5645 
JAN1N1202A 
JAN1N754A 
JAN2N3055 
JAN2N3440 
JAN2N708 
JAN2N708 
MDA8 
MF6CD146R2D 


MILB18-28BTYPEBA58 


MPS3640 
MS21333-5 
MS24515-685 
MS24630-20 
MS24630-23 
MS24630-24 
MS25036-108 
MS35059-22 
MS35190-225 
MS35206-204 
MS35206-226 
MS35206-226 
MS35206-227 
MS35206-227 
MS35206-228 
MS35206-228 
MS35206-259 
MS35206-263 
MS35206-263 
М535206-311 
М535207-259 
MS35207-279 
MS35207-284 
MS35214-28 
MS35265-13 
MS35333-36 
MS35335-32 
MS35338-41 
MS35338-41 
MS35338-46 
MS35340-40 
MS35431-8 
MS35436-8 
MS35649-202 
MS35649-202 
MS35649-2382 
MS35649-242 
MS35649-262 
MS35649-264 
MS35649-264 
MS35649-265 
MS35650-302 
MS51959-25 
MS51959-28 
MS51963-21 
MS51963-23 
MS51963-34 
MS51964-66 
MS91528-1F2B 
MS91528-3D2B 
M39003-01-3003 
M39003-01-3070 
NAS43DD3-30A 
PBO1FA01 
РВ01ҒА02 
РВ01ҒАОЗ 
РВОТЕА04 
РВОТЕА04 
RCR07G100JS 
RCR07G101JS 
RCR07G102JS 
RCR07G103JS 
RCR07G104JS 


Part Number Cross-Referenced to Figure and Item Numbers 


FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
71400 
15238 
01121 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
71400 
19701 
81349 
04713 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 


FIG. 
NO. 


ITEM 
NO. 


wow 


= уо >= 
NSN GN 


о 


3-4 


РАВТ 


МУМВЕВ 


RCRO7G131J 
RCRO7G152J 
RCRO7G220J 
RCRO7G221J 
RCR07G330J 
RCR07G391J 
RCR07G392J 
RCR07G431J 
RCR07G470J 
RCR07G472J 
RCR07G510J 
RCRO7G511J 
RCR07G562J 
RCR07G562J 
RCR07G620J 
RCR07G751J 
RCR20G100J 
RCR20G101J 
RCR20G102J 
RCR20G102J 
RCR20G103J 
RCR20G150J 
RCR20G151J 
RCR20G153J 
RCR20G164J 
RCR20G221J 
RCR20G222J 
RCR20G271J 
RCR20G271J 
RCR20G272J 
RCR20G273J 
RCR20G331J 
RCR20G391J 
RCR20G470J 
RCR20G471J 
RCR200471JS 
RCR20G472JS 
RCR20G682JS 
RCR32G204JS 
RNC55K21R5FS 
RNR6001003FS 
RNR6002001FS 
RNR6002491FP 
RNR6004021FR 
RN65D1 100F 
RN65D2003F 
RN65D7501F 
RN65D8063F 
RN65D8063F 
SMB540363-2 
SM1527 
SPS8801 
51 

55104 

55203 

55204 

55301 

55304 

55401 

55402 

55404 

55504 

55603 

55701 

55702 

55703 

55801 

55802 

55803 

55901 

55902 

570704 
30910012 
30910014 
30920001 
0-007093 
0-008060 
0-008133 
00423-201 
00423-600 


ሀን ሀን ሀን ሀን ዕን ዕን ዕን ዕን 2 0 @ ዕን С ዕን 0 ዕን @ О) О) ዕን ዕን ዕን ዕን ዕን фо ዕን О) ዕን ዕን ዕን ዕን ዕን 0 @ 


ТМ 9-4931-496-34P 


FIG. 
FSCM NO. 
81349 15 
81349 15 
81349 15 
81349 20 
81349 15 
81349 15 
81349 15 
81349 15 
81349 20 
81349 20 
81349 20 
81349 15 
81349 15 
81349 20 
81349 15 
81349 15 
81349 55 
81349 40 
81349 40 
81349 55 
81349 55 
81349 55 
81349 55 
81349 55 
81349 40 
81349 55 
81349 40 
81349 40 
81349 55 
81349 40 
81349 55 
81349 55 
81349 55 
81349 40 
81349 40 
81349 55 
81349 55 
81349 40 
81349 40 
61349 90 
81349 20 
81349 20 
81349 20 
81349 20 
81349 55 
81349 35 
81349 55 
81349 55 
81349 35 
80063 15 
04713 20 
04713 20 
07263 20 
84171 60 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
84171 60 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
84171 6 
03508 20 
66150 70 
66150 70 
66150 70 
55026 35 
55026 35 
55026 35 
28480 75 
28480 75 


ІТЕМ 
NO. 


ТМ 9-4931-496-34P 


Part Number Cross-Referenced to Figure and Нет Numbers - Continued 


PART FIG. ITEM PART FIG. ITEM 
NUMBER FSCM NO. NO. NUMBER FSCM NO. NO. 
00423-601 28480 75 7 0766-0015 28480 45 43 
00423-603 28480 75 21 0772-0001 28480 45 55 
00423-603 28480 80 9 0772-0002 28480 45 57 
00423-605 28480 75 13 0775-0001 28480 45 59 
00423-800 28480 75 17 0775-0002 28480 45 61 
00423-800 28480 80 13 0775-0003 28480 45 63 
00423-801 28480 75 19 0811-2538 28480 85 37 
00423-801 28480 80 15 08477-60001 28480 90 3 
00423-802 28480 75 15 08477-60002 28480 95 3 
00423-803 28480 75 29 1-110193 55026 35 61 
00424-221 28480 80 21 1-110670 55026 35 65 
00424-800 28480 80 19 1-113353 55056 35 49 
00424-806 28480 80 11 1-113362 55026 35 43 
00424-812 28480 80 17 1-113366 55026 35 35 
00432-2003 28480 5 31 1-113369 55026 35 33 
00432-2005 28480 5 33 1-113372 55026 35 27 
0130-0016 28480 15 25 1-113392 55026 35 21 
0140-0069 28480 15 15 1-113393 55026 35 19 
0140-0151 28480 15 17 1-113425 55026 35 29 
0140-0194 28480 15 79 1-114192 55026 35 17 
0140-0214 28480 15 8 1-115763 55026 35 45 
0150-0050 28480 15 9 1-115765 55026 35 41 
0150-0061 28480 15 1 1-115789 55026 35 9 
0150-0093 28480 15 13 1-115790 55026 35 11 
0160-0127 28480 15 67 1-115897 55026 35 25 
0160-0128 28480 15 69 1-115970 55026 35 67 
0160-0137 28480 15 7 1-116491 55026 35 47 
0160-0161 28480 15 85 1N3026B 81349 40 75 
0160-0332 28480 15 83 10-675254 55026 35 59 
0160-2930 28480 90 1 10-805073 55026 35 55 
0170-0022 28480 45 7 10002-15 07239 5 27 
0170-0040 28480 15 2 10002-5 07239 5 15 
0180-0100 28480 15 73 10002-8 07239 5 17 
0180-0116 28480 90 9 10009-12 07239 5 19 
0180-0229 28480 90 7 10009-9 07239 5 25 
0180-1819 28480 90 5 10010-1 07239 5 23 
0340-0086 28480 45 1 10011-2 07239 5 21 
0340-0090 28480 45 9 10015417-054 18876 45 5 
0370-0077 28480 5 25 101892 98380 55 73 
0370-0310 28480 5 27 102014 98380 55 71 
05251-0002 28480 15 5 10371135 18876 30 А 
05258-0006 28480 15 7 10395412-4 18876 15 87 
05253-2007 28480 15 63 105123 98380 55 19 
05253-6003 28480 15 3 107366 98380 55 5 
05253-6007 28480 15 61 107442 98380 55 17 
0683-1025 28480 15 93 1120-0140 28480 15 47 
0683-4305 28480 15 107 11285 07239 5 11 
0663-5125 28480 15 113 115-1160 85604 40 59 
0698-3156 28480 90 53 115-1313 85604 40 71 
0698-3157 28480 90 25 115-1465 85604 40 67 
0698-3160 28480 90 2 115-1467 85604 40 63 
0698-3260 28480 90 4 11523-600 28480 75 25 
0698-3444 28480 90 35 117-0059 85604 40 3 
0698-2 28480 0 57 117-2 85604 40 9 
0698-3454 28480 90 49 117-0236 85604 40 11 
0698-3458 28480 90 45 117-0362 85604 40 7 
0757-0198 28480 5 4 1170 11837 10 7 
0757-0199 28480 90 5 1172 11837 10 9 
0757-0279 28480 90 33 119-0055 85604 40 99 
0757-0280 28480 90 5 119-6 85604 40 93 
0757-0317 28480 90 3 119-2060 80009 20 15 
0757-0400 28480 90 39 119-0106-00 80009 20 17 
0757-0401 28480 90 47 12722РС849 10001 55 81 
0757-0442 28480 90 27 12722РС849 10001 70 29 
0757-0458 28480 85 39 1205-0011 28480 90 17 
0757-0465 28480 90 23 124-0028 85604 40 23 
0766-0001 28480 45 27 124-0028 85604 40 29 
0766-0002 28480 45 53 124-0094 85604 40 27 
0766-0008 28480 45 31 124-0133 65604 40 21 
0766-0004 28480 45 49 124-0133 85604 40 31 
0766-0005 28480 45 33 124-0178 85604 40 25 
0766-0006 28480 45 47 1250-0016 28480 75 27 
0766-0007 28480 45 37 1250-0083 28480 85 17 
0766-0008 28480 45 45 1250-0102 28480 15 37 
0766-0009 28480 45 51 1250-0251 28480 75 9 
0766-0010 28480 45 35 1250-0251 28480 80 5 
0766-0011 28480 45 39 1250-0254 28480 25 3 
0766-2 28480 5 29 1250-4 28480 80 3 
0766-0018 28480 45 41 1251-0099 28480 15 35 
0766-0014 28480 45 25 1251-0135 28480 15 39 


3-5 


РАВТ 
МОМВЕВ 


1251-0153 
1251-0160 
1251-2357 
1266 
1268 
127-0107 
127-0201 
1270 
1271 
13155 
13176 
13178 
13180 
13182 
13207 
13250 
13255 
13256 
13257 
1376 

138 

1393 
1400-0084 
1460-0012 
1490-0031 
15-302260-5 
1510-0008 
1510-0009 
152-0070 
153-0545-00 
1707 
18246 
1853-0009 
1853-0020 
1854-0039 
1854-0071 
1854-0221 
1900-0011 
1901-0026 
1901-0040 
1902-0048 
1902-0509 
1910-0016 
2N1131A 
2N1358 
2N1605 
2N1671A 
2N3053 
2N3053 
2N3053 
2N3054 
2N3225 
2N336 
2N3415 
2N3442 
2N3478 
2N3662 
2N398A 
207395 


Part Number Cross-Referenced to Figure and Item Numbers - Continued 


FSCM 


28480 
28480 
28480 
1837 
1837 
85604 
85604 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
1837 
98380 
98380 
1837 
28480 
28480 
28480 
55026 
28480 
28480 
85604 
80009 
98380 
11837 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
73293 
81349 
72699 
80131 
80131 
80131 
80131 
02735 
73293 
81349 
03508 
05277 
80131 
03508 
49675 
98380 


FIG. 
NO. 


85 88888 88888 8888 


ТЕМ 
NO. 


3-6 


PART 


NUMBER 


20831 
2100-1770 
2100-1773 
2140-0244 
22SM261 
2221 
3070-4020 
308-0275-00 
308-0277-00 
3101-0163 
3101-1234 
3101-1248 
3247 
350D34A 
350D34B 
355A40G 
36568 
366718 

386 
40B805 
40232 
40242 
40250 
40251 

4148 

4160 

4197 
43F1612CA6 
4883 

4884 

4969 
5-110295 
5C0213104X0500B3 
5020-0210 
5050-0210 
5020-3215 
5040-0700 
5060-0727 
5267 
56-590-65-4A 
6182-2 
7500 
76F02FD220 
8120-1349 
8168222 
8823 
9100-2504 
9128791 
9140-0025 
9140-0107 
9140-0125 
9140-0126 
9140-0142 
9140-0143 
9170-0059 
9954629 
9995450-2 
9995540 


TM 9-4931-496-34P 


FIG. 
FSCM NO. 
98380 55 
28480 90 
28480 90 
28480 85 
91929 25 
11837 10 
24655 30 
80009 20 
80009 20 
46480 85 
28480 85 
28480 85 
11837 10 
28480 45 
28480 45 
28480 25 
02735 20 
26067 50 
08806 20 
74861 40 
18722 20 
02735 20 
49671 40 
49675 40 
11837 10 
11837 10 
11837 10 
06001 55 
11837 10 
11837 10 
11837 10 
55026 35 
56289 15 
28480 75 
28480 80 
28480 75 
28480 85 
28480 85 
11837 10 
02114 15 
07239 5 
55026 35 
06001 40 
28480 85 
18876 70 
11637 10 
28480 85 
18876 70 
28480 15 
28480 15 
28480 15 
28480 15 
28480 15 
28480 15 
28480 15 
18876 5 
18876 29 
18876 30 


ITEM 
NO. 


9 
37 


ТМ 9-4931-496-34P 


By Order of this Secretary of the Army: 


FRED C. WEYAND 
General, United States Army 
Chief of Staff 

Official: 


PAUL T. SMITH 
Major General, United States Army 
The Adjutant General 


Distribution: 
To be distributed in accordance with DA Form 12-34A, calibration procedures publications. 
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